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1. Forord

Til lykke med din nye Ergotip toilet & bad stol.

Dette er en original brugermanual til din nye Ergotip
stol. | det efterfolgende anvender vi betegnelsen
Stolen for Ergotip stol, hvis ikke andet specifikt er
anfort.

ﬁ Det er vigtigt, at du gennemlaeser manualen,
for stolen tages i brug.

Ergotip stol er en toilet & badstol til brug ved
toiletbesag og bad/hygiejne pleje af borger. Stolen
har til formal at optimere arbejdsstillingen og
tilgeengeligheden for bedst mulig pleje og omsorg.

Manualen er geeldende for folgende Ergotip modeller:
Ergotip 5EL, 6 EL, 7 EL, 8 EL, 9 EL 10 EL. 11 EL,

Anytoilet 5, Anytoilet 6 og Tall. Alle modeller har tre
elmotorer: To motorer til indstilling af seedehgjden
samt en motor til saedetilt. Stolene er udstyret med
korrekt ngdstop (iflg. Maskindirektivet) og ned fir.

Foto af ERGOtip 5
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1.1 Elektronisk version

Der findes en online version af brugermanualen. Den kan altid findes ved at scanne neden-
staende QR-kode eller pa vores hjemmeside:

www.danrehab.dk

danderehab

) ot

Brugermanual

Scan for at se mere om produktet, og hente
—_— brugermanual online:
AL~ = T
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Ergotip
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2. Maerkning af udstyret

Danrehab A/S

TLf. 86447355 =
DK-7160 Terring

C€ |

Ergotip XX (HMI-nr. XXXX) =

SN | -

MD -

(max. xx kg) -

@ +45 86 44 73 55
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. ERGOtip 5 (M) Toilet & badestol
HMI-no.: 35321 UIn: 24V, 1In: Max 500 mA
-Item no.: 35321 Battery: 24 V, 2,9 Ah

BASIC UDL:  571506409120323EL Int: 10% Max 2 min/i8 min ERGO-XSB : AR
5745000463152 Max.: 200 kg,
GM DNr:ode.: 67347 Manufactured by Danrehab A/S

wl [t TSRO HE

qﬁoqéﬁfunp

Producent af pagaeldende hjselpemiddel.

Producentens navn, tlf.nr. og adresse.

Produktet opfylder alle krav til CE-maerkning.
Produktidentitet (handelsnavn og HMI-nr.)
Serienummer for den pagaeldende stol.

Medical Devices.

Maksimal belastning pa stolen (borger vaegt).
IP-klassificering (IPX6 Spuletset mod spraojt)

QR-kode (forer til yderligere info om produktet)
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3. Brugsbetingelser

Ergotip stolen ber udelukkende benyttes til at pleje af personer i forbindelse med toilet
og bad besag. Stolen anvendes i forbindelse med hygiejniske opgaver af borger, og er
primaert et ergonomisk redskab som kan hjelpe plejepersonalet til sa optimal
arbejdsstilling som muligt.

Maks. belastning fremgar af maerkningen bag pa ssedet. Med fuld last kan stolen
anvendes ca. 50 gange pa en fuld opladning med fuld cyklus, dvs. helt op og ned samt
fuld tilt. Der medfelger lader til stolen.

Bevaegelige dele: Pas pa fare for klemning. Ergotip stol ma kun
serviceres af specialuddannet tekniker. Ejeren af stolen er forpligtet til
at vedligeholde den iht. vedligeholdelsesvejledningen i afsnit 11. Det er
ikke tilladt at modificere produktet, da det kan vaere forbundet med
fare for personsikkerheden.

Delene til stolen kan vaere varme eller kolde at rore ved i tilfeelde af
opbevaring i f.eks. varerum i bil eller i direkte sol. Vaer opmaerksom pa
dette inden ibrugtagning af produktet.

Loftekapacitet: Max. 200 kg

Skub eller transporter ikke laftestolen, mens personen sidder i den
med mindre at stolen er kart ned i nederste position og ssedet er kort i
vandret position.

Sta aldrig pa leftestolen

Brugervejledning skal gennemlaeses grundigt fer ibrugtagning

Bortskaf ikke batterier eller elektrisk og elektronisk udstyr i usorteret
husholdningsaffald, men benyt de dertil indrettede depoter for
elektronik skrot. Ved bortskaffelse skal lokale bestemmelser og for-
skrifter overholdes.

0@ > >

Disclaimer

Danrehab A/S garanterer, at det er sikkert at anvende produktet under
forudsaetning af, at det anvendes fornuftigt og efter hensigten.

Hvis produktet udviser nogen form for synlige fejl, ma produktet ikke
anvendes, og det ma ikke anses for at vaere sikkert at anvende eller
leve op til normal brugsstandard, herunder kvalitet, beskaffenhed og
holdbarhed. Det betyder, at Danrehab A/S ikke kan holdes ansvarlig
for evt. uhensigtsmaessig anvendelse eller for hvad der matte ske, hvis
produktet ikke anvendes efter hensigten.

A
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4. Tekniske specifikationer

4.1 Malskitse

Skema for bredde af de forskellige ERGOtip modeller:

danderehab

improving care

Model nr.. / HMI nr.. Saede bredde | Seede dybde | Imellem Total
armleen bredde
Ergotip 5 (M) / 35321 430 mm 430 mm 460 mm 580 mm
Ergotip 6 (L) / 50831 490 mm 480 mm 510 mm 635 mm
Ergotip 7 (XL) / 50833 585 mm 480 mm 600 Mm 715 mm
Ergotip 8 (S) / 72165 400 mm 440 mm 425 mm 580 mm
Ergotip 9 (XS) / 72166 400 mMm 440 mm 375 mm 570 mm
Ergotip 10 (M) / 89883 430 mm 430 mm 460 mm 780 mm
Ergotip 11 (XXL) / 109635 | 710 mm 480 mm 730 mm 850 mm
Ergotip Anytoilet 5 (M) 430 mm 430 mm 460 mMm 580 mm
/ 125729
Ergotip Anytoilet 6 (L) 490 mm 480 mm 510 mm 635 mm
/ 148105
Ergotip Tall (M) / 143968 | 430 mm 530 mm 460 mm 580 mm

@ +45 86 44 73 55
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580 mm

460 mm

1030-1415 mm

540-925 mm
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4.2 Tekniske specifikationer

Antal left ved fuld opladning:

Duty cycle:

Ladetid:

Mal (L x B x H-saede x H-ryQ):
Egenvaegt:

Loftekapacitet:

Loftetid:

Stgjniveau:

Stev og Vand
Arbejdstemperatur;
Opbevaringstemperatur:

Materialer:

Forventet levetid:

improving care

Ca. 20 loft ved maks. last, ca. 30 loft ved gennemsnitlig
last.

10 % 2 min. drift / 18 min. Pause

Op til 5 timer (via den medfelgende styring)
1175 X 600 X 540-940 X 1107-1507 mm

32 kg

Max. 200 kg*

15-20 sek.

<65dB A

IP X6 (taler vask og spuling som rengering)
+5°C to +40°C

-15°C to +40°C

Pulverlakeret stal, ssede armpuder og nakkestotte er
fremstillet i polyuretan - PUR.

>5 ar.

Forbehold for tekniske modifikationer.

@ +45 86 44 73 55
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4.3 Tekniske specifikationer styring

Mal (L x B x H): 239 X 117 X 75mm
Input Volt: 24V (via batteri CBJ2)
Stand by stremforbrug: 2,5W

Stremforbrug under ladning: 19W

Vaegt: Q00 g
Arbejdstemperatur: +5°C to +40°C
Opbevaringstemperatur: -10°C to +50°C

Vand og stov: IP x5

Standard: Ul6o601/CE

Forbehold for tekniske modifikationer.

Emergency stop guard
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4.4 Tekniske specifikationer Batteri

Mal (L x B x H): 239 X 117 X 75mm

Input Volt: 24V (via lader i styreenhed CBJ2)
Output Volt: 24V, 2,9 A/linear actuator port
Vaegt: Q00 g

Arbejdstemperatur: +5°C to +40°C
Opbevaringstemperatur: -15°C to +40°C

Vand og stov: IP x6

Standard: Ul60601/CE

Forbehold for tekniske modifikationer.
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FARE FOR BRAND, ELEKTRISK ST@D, EKSPLOSION, FORBRZANDING ELLER BUEN
e Ingen dele, der kan repareres af brugeren. Forseg ikke at abne eller
adskille bly-batteriet. Hvis batterimodulet er beskadiget, ma du ikke

rore ved den aetsende elektrolyt eller pulver, og kontakt din ‘3
forhandler. Iﬂ

o Nar batterimodulet er beskadiget, kan det frigive skadelige gasser.
Serg for, at det omgivende miljo er godt ventileret.

e Huvis batteriindholdet kommer i kontakt med hud eller gjne, skal du Fare ved batteri

straks skylle det berorte omrade med store maengder rent vand og
soge laegehjaelp.

o |tilfeelde af brand, brug kun en ildslukker af typen ClassABC (tor porovv o oo
kemikalie) eller CO2. Vand kan veere et farligt slukningsmiddel ——
for stromferende udstyr pa grund af risikoen for elektrisk steod.

o Bortskaf bly-batterier gennem et lokalt genbrugscenter. Bland
ikke batterier med andet affald Kontakt dit lokale
genbrugscenter for korrekt bortskaffelsesoplysninger.

o Ma ikke knuses, punkteres, tabes, skilles ad eller bortskaffes iild.

tel:

TSy

A 32 32525 % S % %Y
SSSSSCSSSNN

5. Sikkerhedsanvisninger

5.1 Undga personskade

Selv om Ergotip stol er udstyret med diverse sikkerhedsforanstaltninger, ma

é loftestolen aldrig bruges, hvis der utilsigtet befinder sig personer eller dyr i
naerheden, sa der kan opsta fare for klemning. Lad aldrig bern lege med
stolen.

5.2 Overbelastning

For at undga materiel skade i forbindelse [\j5qelnr. -
med overbelastning (se last-skema til ERGOtD & (V) ”
hajre) er stolen udstyret med en t?p 5 200 kg.
overbelastningssikring, der ved | ERGOtip 6 (L) 200 kg.
overbelastning stopper loftestolen | ERGOtip 7 (XL) 200 Kg.
automatisk. | tilfeelde af overbelastning, ERGOtip 8 (S) 150 kg,
kores loftestolen ned i laveste position, ERGOMD 9 (XS) ”
og lasten tages af stolen. tip 9 150 k9.
ERGOtip 10 (M) 200 kg.
ERGOtip 11 (XXL) 275 kg.
ERGOtip Anytoilet 5 (M) 130 kag.
ERGOtip Anytoilet 6 (L) 150 kg.
ERGOtip Tall (M) 150 kg.

@ info@danrehab.dk www.danrehab.dk
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5.3 Personsikkerhed

e Forat undga personskade er det IKKE tilladt at anvende stolen, nar nogen eller noget
er i fare for at komme til skade ved klemning, klipning, fald, snublen eller lignende

o Det er vigtigt, at hjselperen sikrer sig, at stolens bevaegelse kan ske uden at bringe
nogen eller noget i fare.

e Vaer ekstra opmaerksom, nar der er barn og fysisk eller psykisk handicappede pa
eller naer loftestolen, da disse grupper ikke altid kan forventes at kunne forudse de
mulige konsekvenser af stolens bevaegelser.

e Last aldrig mere pa stolen end den angivet vaegt pa lastskiltet som maksimal last.

e Det anbefales ikke at anvende Ergotip stol hvis borger har udfordringer med

selvsteendigt at holde overkroppen, uden at personen er sikret med sikkerhedssele®
monteret pa saedet.

5.4 Sikkerhedssele

o Til Ergotip stolen kan der anvendes en sikkerhedssele, der skal hjeelpe med at holde
personen pa plads under loftet. Det er ikke nedvendigt at anvende selen, men det
anbefales at anvende den. Selen er med til at give personen tryghed.

o Det skal dog bemaerkes, at selen ikke er beregnet til at stotte personen 100 %, dvs. at
hvis en person ikke er i stand til at holde sin overkrop i siddende position, ber man
anvende en sidestotte eller flere sikkerhedsseler (ekstraudstyr). "Ekstraudstyr

@ +45 86 44 73 55 @ info@danrehab.dk www.danrehab.dk
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5.5 Handtering
Ergotip stolen bliver normalt leveret fuldt samlet af din forhandler. Badestolen er klar til
brug ved levering, evt. beskyttelsesplast fjernes inden brug.

Ergotip stolen ma ikke udsaettes for kraftige sted eller slag, da det kan ga ud over
produktets funktionalitet.

Stolen skal altid transporteres i nederste position, dvs. at stolen skal keres helt i bund fer

den transporteres.
Husk alle hjulbremser skal vaere lesnede inden transport.

Stolen handteres ved let skub pa %{w"

rygdelens gverste ror.

Stolen kgres helt i bund for
transport eller kersel med borger.

Brug ALDRIG hgjtryksrenser til at spule stolen ren med. (mere om rengaring

ﬁ under afsnit 11 Vedligeholdelse)
Sank IKKE stolen ned i vand, da dette vil medfere defekt i produktet.

@ +45 86 44 7355 @ info@danrehab.dk www.danrehab.dk
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5.6 FORHOLDSREGLER ved almindelig brug af stolen:

Stolen skal anvendes pa et vandret underlag og ma aldrig bruges pa et skranende

underlag!

Hvis/ nar stolen anvendes til patienttransport, gaelder folgende forholdsregler:

a) Stolen ma IKKE vaere fremadtippet.

b) Stolen skal vaere indstillet til laveste seedehgjde.

c) Ved karsel over dertrin o. lign. skal den sterste forsigtighed udvises.

d) Bemaerk, stolen er IKKE en karestol og ma ikke anvendes til generel transport af
borgere, kun i forbindelse med forflytning til og fra bad/toilet.

e) Laes brugsanvisningen ngje igennem, F@R stolen tages i brug!

f)  Veer opmaerksom pa alle anvisninger og felg dem.

g) Opbevar evt. brugsanvisningen sammen med stolen.

h) Ved montage af polstret saede - skal der indskaerpes - at der skal vaere stor
opmeaerksomhed pa at de sorte plastclips der haefter pa bejlerne pa selve stolen,
ligger lige placeret pa begjlerne, og saedet presses ned i et jeevnt tryk, uden at der

udeves nogen form for vold, eller slag pa saedet. Der opfordres til at man inspicerer
de sorte clips hver gang man har haft ssedet demonteret.

i) Hvis brugeren leener sig kraftigt fremad, kan der opsta tipningsfare, hvis forhjulene
ikke er last, og hvis bremsepedalerne ikke peger vk fra stolen.,

)} Ved brugers ind-/udstigning i/fra stolen samt ved tipning SKAL det sikres, at stolens
hjul er aflast, og at hjulenes bremsepedaler IKKE "peger” ind under stolen!

Sta ALDRIG pa fodhvilernes fodplader!

D Viger opmaerksom pa, at man IKKE ma laegge fuld kropsvaegt pa armlaen!

> B

Overskrid aldrig stolens maksimale belastning, som er anfert pa en etiket
(se side 6 i denne brugsvejledning) placeret pa stolens stel.

@ +45 86 44 73 55 @ info@danrehab.dk www.danrehab.dk
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6. Funktionsbeskrivelse

Ergotip stolen er et mobilt toilet/badstol som anvendes i forbindelse med pleje og
hygiejne formal af borger. Stolens har to primaere funktioner, en haeve-sanke funktion
som muligger at fa borgeren op i en optimalt arbejdshejde, for at skane plejepersonalet,
samt oge vaerdigheden for borgeren idet han/hun kommer op i @jenhgjde med
plejepersonalet.

Den anden primaere funktion er at tilte/vippe stolen bag og fremover, for at optimere
mulighederne for mest effektiv pleje og hygiejne af borger.

Stolen betjenes via det medfelgende betjeningspanel, betjeningen er et "hold to run”
system, hvilket vil sige at knappen skal holdes inde under hele forflytningen, sa snart den
pagaeldende knap slippes, standser stolen sin bevaegelse.

Stolen er batteridrevet og kan derved transporteres til den enskede position uden at
taenke pa ledninger og tilslutning til stroam. Det anbefales dog at stolen saettes til ladning
nar den ikke er i brug.

Ladning forgar direkte via den medfelgende lader (mere herom under afsnit 9 Ladning)

7. For ibrugtagning A

Serg for, at badestolen altid er opladet for at sikre utilsigtet stop med borger i stolen,
grundet manglende strem. Der medfelger en lader som kobles direkte til 230V stlkkontakt
Det anbefales, at stolen altid er opladet og klar til brug.

Se i ovrigt afsnit g vedr. ladning. e E——

7.1 Ladning af Ergotip stolen far ibrugtagning + o l

Stolen skal lades i min. 6 timer inden forste ibrugtagning, samt efter
behov og minimum en gang om ugen, for at sikre at stolen altid er klar q { : 1_{
til brug Pl

Se i ovrigt batteri-indikatoren pa betjeningspanelet for status pa
batteriets lade tilstand.

CE__4
CY A
CL_J)
7.2 Samling af Ergotip stol stolen
Stolen kommer som udgangspunkt feerdigsamlet fra fabrikken. Det e
eneste du skal gere, er at justere nakke og fodstetterne til den rehab:
pagaeldende borger. (se mere i afsnit 7.3 Montage og justering af
tilbehor)

A VIGTIGT!

Vaer opmaerksom pa, at nakkestotte og fodhvilere sidder korrekt og er beherig
fastspaendt.

@ info@danrehab.dk www.danrehab.dk
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7.3 Montage og justering af tilbehor

Ergotip stol kan opbevares, hvor man ensker. Dog vil leftehastigheden vaere reduceret,
nar batteriet er under 0°C. Men i praksis vil stolen, hvis opladet, altid kunne lese sin opgave
ogsa efter at have vaeret opbevaret i streng frost (-15°C). Vaer dog opmaerksom pa, at
enkeltdele kan vaere enten meget varme eller kolde, og kan vaere ubehagelige at rere
ved.

Det anbefales at opbevare stolen i stuetemperatur (ca. 20° C)

7.4 Fodhviler

Fodstotte presses
helt i bund i holderen.

@ +45 86 44 73 55 @ info@danrehab.dk www.danrehab.dk
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7.5 Justering af nakkestgtte

Nakkestotte tilpasses individuelt til
borgeren, sorg for at spaende
beslagene beheorigt.

Dreje-knoppen lesnes ca. 2
omdrejninger for at lesne.
Spaendes godt til nar justering
er ok.

7.6 Betjening af stolen

Betjeningspanelet er placeret pa siden af stolen,
fastgjort til et spiralkabel.

For at tende Ergotip stol, tryk pa OP/NED
piletasterne pa betjeningspanelet. Kontroller, at
stolen er opladet for brug. Batteriindikator skal
oplades nar kun nederste indikator lyser (se mere i
Ladning af stolen.

@ +45 86 44 7355
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[Saedet korer op ]\{ 5 g

[ Saedet karer ned ]—’*l l
3

i

[ Saedet tiltes forover ]/( i \[ Saedet tiltes bagover ]

CY 4
[l%r\[ Batteriindikator ]

clan de
rehab

Q.
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8. Ladning af stolen ?——
Batteriindikatoren lyser i alle 3 indikatorfelter, nar batteriet er s ./
tilstraekkeligt opladet. ey | |
Batteriet skal oplades SENEST, nar paererne i handbetjenings- : *15. ®
boksens indikatorer skifter til det nederste af de tre niveauer.

OBS:

Indikatoren lyser kun, nar stolen er taendt. Stolen taendes
automatisk ved tryk pa an af piletasterne.

e Qverste niveau: Paeren lyser gront (batteri fuldt opladet)
e Mellemste niveau: Paeren lyser gult (ca. 30 haev-szenk tilbage) Z ::
¢ Nederste niveau: Paeren lyser gult (batteriet taet pa at vaere tamt) * W)

clan de
rehalb

* ved fortsat brug af stolens elektroniske system - uden at genoplade - vil man af
sikkerhedshensyn kun kunne saenke stolen; stolens tippe- og hasvefunktion er blokeret,
indtil opladning har fundet sted!

A Stolen ber lades i min. 6 timer inden ferste ibrugtagning, efter behov og minimum
en gang om ugen. Det anbefales dog at lade stolen hver dag/nat for at sikre stolen altid
er opladt og klar til brug.

OPLADNING MA IKKE FORETAGES:

a. | Vadrum
b. Hvis stolen er vad
C. Med en bruger siddende i stolen
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8.1 OPLADNING AF BATTERIET direkte pa stolen:

Opladning pa stolen (altsa uden at fjerne batteriboksen fra stolen.)

a. Traek proppen (A) ud af ladestikket (B).

b. Indsaet forst det runde stik (C) fra stolens medfelgende lader i stolens ladestik
B).

c. Indseet derefter laderens anden ende (D) i en almindelig stikkontakt. Laderens
paere vil lyse gult under opladning. Nar opladningen er fuldfert, vil paeren lyse
gront.

d. Indseet proppen (A) i ladestikket (B) efter afsluttet opladning.

A OPLADNING MA IKKE FORETAGES

a. |Vadrum
b. Hvis stolen er vad
c. Med en bruger siddende i stolen
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9. Nadstop og Nadfir

Styreboks
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9.1 Nadstop

Tryk den rede knap pa stolens styreboks ind. Herved blokeres enhver mulighed for at
aktivere stolen ved hjzelp af handbetjeningsboksen.

Drej den rode knap med uret for at ophseve nadstoppet.
0.2 Nadfir

Tryk let med fx en kuglepen i hullet (ved A) for at haeve stolen.
Tryk let med fx en kuglepen i hullet (ved B) for at saenke stolen.
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10. Anvendelse

10.1 Saedelsft opad

Foretages ved tryk pa gverste piletast i handbetjeningsboksens gverste

Herefter slippes tasten, og stolen er fastlast i denne
stilling.

10.2 Sa=deloft nedad

"rude”. — 1
Hold trykket, indtil stolen nar den enskede position: Nf /
®

Foretages ved tryk pa nederste piletast i handbetjeningsboksens everste -
"rude”. :
Hold trykket, indtil stolen nar den enskede position: )
Herefter slippes tasten, og stolen er fastlast i denne

10.3 Saedetilt fremad

Foretages ved tryk pa venstre tast i handbetjeningsboksens nederste
reekke taster.

Hold trykket, indtil stolen nar den enskede position:
Herefter slippes tasten, og stolen er fastlast i denne stilling.

Cw )

10.4 Saedetilt bagud

Foretages ved tryk pa hgjre tast i handbetjeningsboksens nederste rackke
taster.

Hold trykket, indtil stolen nar den enskede position:

Herefter slippes tasten, og stolen er fastlast i denne stilling.

10.5 Batteriindikator

BATTERIET skal oplades SENEST, nar paererne i handbetjeningsboksens indikatorer
skifter til det nederste af de tre niveauer:

e Qverste niveau: Paeren lyser gront (batteri fuldt opladet)
e Mellemste niveau: Paeren lyser gult (ca. 30 haev-saenk tilbage)
e Nederste niveau: Paeren lyser gult (batteriet taet pa at vaere tamt)1

@ +45 86 44 73 55 @ info@danrehab.dk www.danrehab.dk



BRUGERMANUAL - ERGOtip Stolen - DK VERSION 7 danderehab

improving care “=*

11. Vedligeholdelse

111 Rengoring

Ergotip stolen ber af hygiejniske grunde, jaevnligt blive rengjort med desinficerende
produkter. Stolen taler fint rengering med rindende vand, dog ma stolen og dens
elektriske bestanddele ikke seenkes ned i vand (f.eks. badekar).

Ergotip stolen kan desinficeres ved at bruge nedenstaende anbefalede
desinfektionsprodukter:

e Hydrogen Peroxide Aqg. 1,0% (max.) (fortyndet Brintoverilte)
o Ethanol baserede produkter 70-85 v/v%. alkohol
e Sabeoplasninger PH-vaerdi max. 9

Der ma IKKE anvendes hgjtryksrenser eller anden form for hejtryksspul da det kan
forarsage permanent skade pa loftestolen.

11.2 Vask i automatisk vaskehal

Vask i automatisk vaskehal er tilladt, max. Det tilrades vaske med ca. 55-60 grader og 5
bar tryk pa maskinen.

11.3 Lebende eftersyn

Stolen kraever et minimum af vedligeholdelse, dog anbefales daglig iagttagelse af stolens
tilstand. Nedenstaende punkter ber gennemgas dagligt fer ibrugtagning.

e Skulle der opsta utilsigtede fejl eller mislyde, kontakt straks din forhandler for at fa
udbedret fejlen.

e Kontrollér at armlaenene sidder forsvarligt fastspaendt pa stolen.
o Kontrollér at fingerskruerne til nakkestatten er tilstraekkeligt spaendt.
e Kontrollér jaevnligt alle skruer, om de evt. har lesnet sig.

o Det skal sikres, at den indstillelige stropryg og det aftagelige ssede sidder/ ligger
rigtigt pa stolen, da risiko for personskade ellers kan opsta.

e Hjulene tjekkes jaevnligt - efterspaendes eventuelt - og skal holdes fri for har m.m.
for at bevare den optimale kereevne:
HUSK, at hjulskift altid ber foretages af en fagkyndig person.

Ved usadvanlige lyde og/ eller ujeevn motorgang SKAL tipning og saedeloft standses
@JEBLIKKELIGT. Kontakt derefter forhandleren/ producenten.

Anvend IKKE stolen, FOR fejlen(e) er udbedret.

Ved udskiftning af én eller flere motorer kan risiko for tilskadekomst opstd, hvis
udskiftningen ikke er korrekt udfert. Vi anbefaler derfor, at opgaven varetages af en
fagkyndig person. Ved tvivl kontakt producenten.
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12. Serviceeftersyn

Ved normal drift er der en forventet levetid pa >5 ar under forudsaetning af, at produktet
vedligeholdes i henhold til producentens forskrifter. Ud over den almene vedligeholdelse
som er beskrevet i afsnit 11, anbefaler vi som fabrikant, at der foretages rutinemasssige
eftersyn ca. en gang om aret, eller som minimum hver gang, stolen kommer retur til det
lokale hjeelpemiddelsdepot, af en fagkyndig servicetekniker.

Forhandleren, som du har kebt produktet af,
vil tilbyde denne service, men onsker du at
anvende en anden serviceudbyder, er det
ejeren af toilet- og badestolen, der har
ansvaret for, at den valgte servicetekniker har
den nedvendige ekspertise i det
pagaeldende produkt.

A\

Det er vigtigt at de daglige og rutinemaessige
eftersyn udferes som anbefalet, da
manglende eller forkert udferte eftersyn kan
resultere i materiel eller personskade.
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VIGTIGT! Det er vigtigt, at der altid anvendes originale reservedele.
Udskiftning af dele ma kun foretages af faguddannet servicetekniker.
A Anvendes der alligevel uoriginale reservedele, kan fabriksgarantien
bortfalde. Desuden kan produktets sikkerhed forringes, og der kan dermed
opsta personfare.

For yderligere reservedele og service henvises til den autoriseret forhandler du har kabt

produktet hos.

DR Beskrivelse Foto / illustration

varenummer

1030-125B 125mm hjul med bremse for
Ergotip stole 5 - 10, Tall,
Anytoilet 5 og 6.

1030-150B 150mm hjul med bremse for
Ergotip 11

01051-H Fodhviler hgjre side

01051-V Fodhviler venstre side

Ergo-XMT LA23, Tilt aktuator for Ergotip
stol

Ergo-XMH LA31, Lofte aktuator for Ergotip
stol.
Hojre side (med rundt stik)

Ergo-XMV

LA31, Lefte aktuator for Ergotip
stol.
Venstre side (med firkantet
stik)
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Danrehab Beskrivelse Foto / illustration
varenummer
Lukket saede:
Ergo-S5 Ergotip 5 og 10
Ergo-26 Ergotip 6
1030-SPUR Ergotip 8
1030-SPUR Ergotip 9
143968-S Tall
Aben saede:
50833-S Ergotip 7
109635-S11 Ergotip 11
Ergo-SO5 Anytoilet 5
100622 Anytoilet 6
Ergo-XSB CBJ1, Styring for Ergotip stol l
Ergo-XBB BAJ, Batteri for Ergotip stol I
Ryg skai for Ergotip stol
Ergo-XRSTB Ergotip 5 0og 10
Ergo-XRS26B5 | Ergotip 6
50833-XRS Ergotip 7
Ergo-XRS3-8 Ergotip 8
72166-XRS Ergotip 9
109635-XRS Ergotip 11
Ergo-XRSTB Anytoilet 5
148105-XRS Anytoilet 6
143968-XRS Tall
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Danrehab Beskrivelse Foto / illustration
varenummer
Ergo-XH Handbetjening for Ergotip stol

01041-PURP Armlaen PUR

Nakkestotte komplet:
Ergo-NI ERGOtip 5, 6,7, 8,9,10,1109g Tall
100543 Anytoilet 5 og 6
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14. Fejlsagning

FEJLS@GNING pa forskellige funktionsfejl:

SYMPTOM:
Stolen reagerer ikke pa hgjderegulerings- eller tipfunktionen

1. Undersag, om de forskellige stik er sat rigtigt .
o Hvis NEJ, saet stikkene .
o Hvis JA, ga videre tik pkt. 2

2. Undersag, om (den rede) nedstop-knap (pa styreboksen) er trykket ind.
o Hvis JA, drej nedstoppet med uret, sa udleses knappen automatisk.

3. Undersag, om batteriboksen er skubbet ordentligt pa plads:
o Traek i batteriboksens handtag (i hajre side) og tag batteriet ud.

o Tjek, at deriskinnen, som fastholder bade styre- og batteriboksen, ikke
sidder et fremmedlegeme i klemme mellem styreboks og batteriboks.

4. Saet batteriboksen i skinnen igen:
o Placér forst den ene ende (1) af batteriet i skinnen og derefter den anden
ende af batteriet (2).

o
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o Tryk dernaest med venstre hand let pa batteriboksens forside og

skub samtidigt batteriboksen hen mod styreboksen med hgjre hand. T

Der lyder et lille klik, ndr batteriboksen er pa plads og sidder godt *

fast. Hvis stolen reagerer pa handbetjeningsboksen, sidder | I_i

batteriboksen korrekt. ’ + . °
o Underseg, om batteriindikatorerne pa handbetjeningen lyser. f-';{'-—*;{“

o Hvis den midterste lampe lyser (gult), ber batteriet oplades.
o Hvis den nederste indikator lyser (qult), skal batteriet oplades

straks.
CE__4]
clan de
SYMPTOM: rehab:

Stolen kerer skaevt op/ ned ved regulering af ssedehgjden

1. Undersag, om stolens to motorer til hejderegulering korer i takt.

Aktuatorer til ssedeloft [ Nodfir taster ]

o Hvis NEJ, standses lofte- eller seenkeprocessen gjeblikkeligt, og nedfir-
proceduren igangseettes:

o NODFIR: Tryk let og vedvarende med en kuglepen i nederste hul (B), indtil stolen
nar sin laveste hojde.

o (Tryk let og vedvarende med en kuglepen i everste hul (A) for at haeve stolen.)
STYREBOKS

o Herefter nulstilles actuatorerne pa folgende made, nar stolen er i absolut laveste
position: Tryk handbetjeningens NED-knap i bund, og hold den nede i ca. 10-15
sekunder. Herved skulle de to leftemotorer atter blive synkroniseret. Prov
derefter at haeve stolen, og hvis de to leftemotorer stadig ikke folges ad,
gentages processen. Hvis det heller ikke laser problemet, sendes stolen til
Danrehab A/S til reparation.
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SYMPTOM:
Batteriet oplades ikke

1. Kontrollér, at alle stik sidder rigtigt. Hvis de er isat korrekt, sa:
o Tjek, om batteriladeren lyser gult under opladningen.

Hvis den lyser grent under opladning af en stol, som ikke fungerer, kan det
skyldes: ENTEN at opladeren er defekt — den udskiftes i givet fald; ELLER at
batteriet er defekt og derfor skal udskiftes.

15. Bortskaffelse

Det er gjerens pligt at bortskaffe produktet i henhold til de til enhver tid gaeldende regler.
Vaer specielt opmaerksom pa, at der er monteret batterier i styreenheden og
fiernbetjeningen, som skal bortskaffes separat.

OBS:
Bortskaf ikke batterier eller elektrisk og elektronisk udstyr sammen med usorteret
husholdningsaffald. Ved bortskaffelse skal lokale bestemmelser og forskrifter overholdes.

Kontakt evt. din forhandler for hjaelp til bortskaffelse.

16. Reklamationsret

Reklamationsretten daskker i henhold til de til enhver tid geseldende regler vedr.
reklamationsret.

Se mere herom i salgs- og leveringsbetingelserne, som findes pa vores hiemmeside:
www.danrehab.dk

OBS:
Reklamationsretten kan bortfalde, hvis de foreskrevne serviceeftersyn ikke overholdes,
eller hvis produktet bliver anvendt til ikke tilsigtet opgaver.
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<3
Dette produkt skal genbruges i henhold til nationale regler. Efter
adskillelse af produktet skal du sortere komponenterne ud fra hvad de

er lavet af, og genbruge dem individuelt. Kontakt venligst dit lokale
genbrugssted for vejledning, hvis det er nedvendigt.

www.danrehab.dk
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